&

Corresponde a DIN EN ISO 9917-1

Instrucciones de uso

Descripcion del producta:

VOCO lonofil Malar es un cemento radopaco de ionomero de vidro para
obturaciones con adhesion quimca al esmalte y ala dentina con iberacion
constante de ienes de fluorure.

VOCO lonofil Molar estd disponiblz en los colores A1, A2 y AZ.

Indicaciones:

Correcciones de defectos cuneiformes, y ercsiones del esmalte y de la
ralz en la zona del cuelo dentaric, inclusve obturaciones de la clase V
Restauraciones de dientes de leche (especialmente dase |)
Obturaciones de cavidades de la clase || (que no estén expuestas a
cangas de odusion) con syuda de la lecnica Wl

Obturaciones de reconstrucciones y rellenos de base, reconstrucciones
de mufones

Cuidado provisional, a largo plazo, de cavidades de las clases |y Il

Modo de aplicacién:
Preparacion:

Laachceion de VOCO lenofil Mclar al esmalta y ala dentina evita la forma
cidn de fugas marginales y preduce retenciones. Las socavaduras suponen
un apoyo adicional a la obturacion. El grosor de |z obturacidén no debe ser
de menos de 1 mm. Evitar bordes irmagulares. En czso ds eualquier duda
alegir una preparzcion convencional. Limpiar la cavidad (p. ej. perdxido de
hidrégeno de 3 %), enjuagar esmeradamente con agua y secar (aire ca-
liente). No dejar sacar mucho la dentina. En caso de un grosor de dentina
restante de mas de 1,5 mm, no se necesita ningtn relleno de base adcio-
nal. Para evitar intaciones eventuales de la pulpa en casa de un groscr de
dantina restanta insuficients, se racomienda cubrir las Areas proximas ala
pulpa con hidrixido de caldio.

Trabajar VOCO loncfil Molar a temperaturas ambientes (19 °C - 23 °C). En

caso de tomp

altas, se r cl uso de una loseta de cristal

anfriada. Temperaturas bajes prolongan el tiempo de trabajo.
El VOCO lonofil Mclar es, ademas, apropiado para el uso encuanto ala

wEcnica TRA técnica restaurativa atraumitica).

Mezcla polvo/liquido:

iAgitar bien el polvo antes del usol

Mezclar una cucharilla graduada rasa de polvo con una gota de liquido, esto
corresponde a una proporcion de mezcla polvo/liquido 4,0: 1.

Mantener el frasco en posicion vertical y tomar una gota de liquido sobre
una loseta de cristal o plastica seca. Tener el frasco suficientemente alto a
fin de que solamente una gota se pueda despeqgar.

jUtilizar solamente gotas sin burbujas de aire! Entremezclar el polvo en dos
raciones iguales con una espatula limpia de metal o de preferencia espatula
de plastico. No afiadir la segunda porcién antes de que la primera no esté
mezclada homogéneamente con el liquido. El cemento mezclado tiene una
consistencia sdlida, condensable.

iEvitar todo contacto con la humedad!

iNo anadir en ningin caso liquido nuevo durante la mezclal

tiempo tiempo tiempo
de mezcla de trabajo de fraguado
| | | |
I T T 1
50-60s 2 -3 min 4 -5 min

El tiempo de mezcla asciende a aprox. 50 - 60 s y no deberia sobrepasar
1 min.

Aplicacion:

Después de la aplicacién en la cavidad, VOCO lonofil Melar fragua dentro
de unos 2 - 3 min. Al realizar la obturacion, la superficie a trabajar debe
estar seca. Se recomienda utilizar un dique de caucho. Rellenos de base
resp. obturaciones de reconstruccion pueden ser trabajados cuida-
dosamente después del fraguado (aprox. 4 - 6 min después de la
aplicacion).

Durante la fase de fraguado, y especialmente directamente después de su
aplicacién, los cementos ionémeros de vidrio son sensibles a la humedad
(aliento, saliva) resp. a la desecacidn. Si es posible, cubrir inmediatamente
con una tira o una matriz o aplicar una laca protectora.

El acabado final y el pulido de obturaciones (muelas flexibles de pulir) no
deberan hacerse mas temprano que 7 min después de colocar la obtura-
cion. Después, recubrir con laca nuevamente. El mejor acabado final se
obtendrd realizando esta tarea unas 24 h después de colocar la obturacion.

Indicaciones, medidas de prevencitn:

Después del uso cermar el polvo cuidadosamente para cus no se infitre
humadad y semantsnga laalta estabilidad,

Quitar &l liquide restante del frasco cuentagotas (rapo) par: que restos secos
del liquido no estrechen las aperturas y laproporcion de mezcla quede cons-
tante.

Se tendria que mezclar VOCO lonafil Molar sdlc inmediatanenie antes de
utiizarlo para que se puscadisponer del tiempo de trabajo completo y para
evitar que se formen fisuras a causa de elaboracion tardia.

VOCQ lonofil Molar contisne acido pdiiacrlico, siicales de fluoruros y
parabenos. VOCO lonofil Malar rc debe ser usado en casode hipersensi-
hilidaces (alergias) contra estes ingredientes.

Indicac e al
Almacenar bien cerrado los recipizntes de VOCO lonefil Molar polvo y
liquido a temperaiura ambiente (15 °C - 23 °C) y profeger centra la luz.

Ne utilizar daspues e la fecha de caducidad.

Nuestros preparades se desarrolan para uso en el sector odontolégico.
En lo que se refiere a la aplicacion de auestros productos, se han dado
nuestras indicaciones verbales wo escritas y conseos sin compromiso
seqin nuestre leal saber y entender. Nuestras indicacicnes y/o consejes
no les dispensan de comprobar los preparados suministrades por nosotros
mespacto a su apttud para a aplicacion infencionada. Dadc que k aplica-
ddn dz nuestros preparades se efectia fuera de nuestro control, la misma
32 encuentra bajo su exclusiva responsabilidad Naturalmente les asegura-
mos la calidad de nuestros preparados sagin las normas corespendientes
¥ de acuerdo con € estandar establacido en nuestras condicionas gene-
rales de ventay entrega.



